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DISPOSITIF SIMPLE BE PLATINE REFROIDIE, 
PERMETTANT DE TRAVAILLER 
AU MICROSCOPE BINOCULAIRE 
SUR DES ANIMAUX A OPTIMUM THERMIQUE BAS 

Par J. DURAND 


Ce dispositif a ete construit pour permettre un travail d’embryologie expe- 
rimentale sur des embryons d’Urodeles cavernieoles. Ces anirnaux sont tres 
sensibles a l’influence de la chaleur et leur optimum thermique est de 8 a 12°C. 

Le refroidissement a partir de la platine se transmet par conduction a tro¬ 
vers le verre de la boite de Petri jusqu’au liquide operatoire dans lequel se trouve 
l’embryon. L’equilibrc s’etablit entre le rayonnement calorifique de Peclairage, 
la temperature du laboratoire et la refrigeration. 11 faut noter ici que l’effet 
calorifique de Peclairage reste sensible malgre le filtre anticalorique fourni 
avec les stereomicroscopes, surtout lorsquc le faisccau lumineux est focalisc 
pour permettre des grossissements eleves. Dans Pair la zone laminaire d’equilibre 
est plus etroite et varie plus rapidement en fonction des variations de Penergie 
lumineuse re$ue L Dans ce cas il est utile d’eviter les variations importantes 
de Peclairage. 

A Paide de cette platine on a pu prolonger la duree des operations sans com- 
promettre les possibilites de survie post-operatoire des animaux. 

La platine a ete realisee a Patelier du Laboratoire souterrain par R. Techene. 
Elle est tournee dans un bloc de cuivre ct evidee interieurement. Le fond et les 
tubulures d’entree et de sortie du liquide de refroidissement sont en plastique. 
Les cotes donnees sont celles d’une platine destinee a etre adaptee sur un ste¬ 
reomicroscope III de Zeiss. Elle est laquee noir pour favoriser les eclianges 
thermiques et aussi Pobservation d’objets blanchatres. 

Les tubulures peuvent etre branchees sur le reseau d’eau, ou bien sur un 
cryomat a circulation pour obtenir des temperatures plus basses. 

La source de liquide refrigere peut etre construite a partir d’elements de 
refrigerateur. Bien des laboratoires possedent des cryomats a circulation que 
Pon peut utiliser sans modification. 

L’interet de cctte platine est d’etre en cuivre massif et de posseder ainsi 
une grande inertie thermique. La source de froid n’a done pas besoin d’etre 
regulee de fa$on precise. Lorsqu’elle varie de ^ 2°C, Pexperience inontre que, 
au niveau de la platine la temperature varie de 1 a 2/10°C et peut etre consi- 
deree comme relativement stable. L’extinction et l’allumage de la microlampe, 

1. Nous signalerons Texislence d’line platine basee sur 1’elTet Peltier, dont la stabilite thermique 
est meilleure ear enferinee dans une enceinte is<»t,herme ; malheureusement, l’objet est dans ee cas 
pen accessible au manipuluteur. (L Vannikh, 1965 : Enceinte r6frig6ree par modules thermoelec- 
trique a effet Peltier (+ 30°C A — 40°C) permettant Pobservation directe de la microfaune. Rev. 
Ecol. Biol. Sol, 2, pp. 489-506. 
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les manipulations engendrent des variations plus importantes mais ne depas- 
sant generalement guere le 1/2°C en milieu liquide. 

L’utilisateur, s’il le desire, a la place d’implanter dans la platine les sondes 
lui permettant de controler ou de commander les variations de la temperature. 
En ce qui nous concerne, nous n’avons utilise qu’un thermometre au 1/20° 
place dans les conditions memes ou sera place l’objet a etudier. 



Cette platine a non seulement permis de travailler sur des embryons d’Amphi- 
biens, mais a rendu quelques services en ce qui concerne l’examen, le dessin, 
la photographie ou la cinematographic en couleur, de nombreux animaux sou- 
terrains vivants, de faible taille et reputes thermiquement fragiles. Pour les 
animaux tres veloces un refroidissement pousse a 1-2°C les ralentit suffisam- 
ment pour permettre les prises de vue. De plus, la condensation de l’humidite 
atmospherique au niveau de la « paroi froide » cree un microclimat favorable 
a la survie des animaux terrestres. 

En resume cette platine adaptable sur les stereomicroscopes, en dehors de 
toute pretention a l’originalite technique, a le merite apres quelques annees 
d’utilisation d’etre efficace et, ce qui n’est pas negligeable, d’etre realisable 
a peu de frais. 
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